@ Cesky metrologicky institut

Certifikat o schvaleni typu méridla
¢. 011-CS-C082-03

Revize 1
Cesky metrologicky institut podle zikona o metrologii &. 505/1990 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisii

schvaluje

snima¢ pritoku tekutin s centrickou clonou
typova rada Mattech DN 25 - DN 50

pfi dodrzeni technickych udaji a podminek, uvedenych v piiloze tohoto certifikatu.
Tato revize nahrazuje v plném znéni vSechny piedchozi verze tohoto schvéleni:

Znacka schvaleni typu: TCM 142/03 - 3851

Zadatel: MATTECH, s.r.o.
K Myslivné 2183/7
708 00 Ostrava
Ceska republika
IC: 47973064

Vyrobce: MATTECH, s.r.o.
Ceska republika

Platnost do: 31. kvétna 2023

Pouceni o odvolani
Proti tomuto certifikatu lze do 15 dni od jeho doru¢eni podat u Ceského metrologického institutu
odvolani k Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.

Popis méridla

Zéakladni charakteristiky, schvalené podminky, specialni podminky, vysledky ptezkouseni doplnéné o
popisy nakresy a schémata, uréeni mist pro umisténi ufednich znacek jsou dany v prot lu o technické
zkousce, ktery je nedilnou soucasti tohoto certifikatu a ma celkem 7 stran.
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